ULTR ATONE 1 



meditonepro 




Tecnologia de maximo 

rendimiento para 

el cuidado del cuerpo 

en tiempo minimo 



www.phymed.com.pe 



meditonepro 



i Estimulacion Bioptica (Bioestimulacion) 
iModelamiento corporal (Body Shaper) 

iProgramas personalizados, (capacidad de mas de 100 programas 
disehados para el usuario) 
1 10 canales de salida 
1 20 electrodos para la region corporal, 
i Bateria interna que brinda 8 horas de tratamiento continue 
'Maximo rendimiento en el minimo tiempo. 




Programas Establecidos: I 

Perdida rapicla de centimetros: 

En solo 17 minutos proporcionando un resultado rapido y duradero gracias 
a lafisiosecuencia. 



Reduccion de celulitis: 

Mejora la circulacion de los capilares, promueve la 
reduccion de grasa. Mejora el tono y textura de la pie 

Adelgazamiento concentrado: 

Reduccion, modelacionytonificaciondemusculos. 




Entrenamiento deportivo: 







Prepara, tonificayfortaleceal tejido 
muscular. 



Desintoxicacion y Rehabilitacion: 

Estimulacion del sistema linfaticoy eliminaciondetoxinas. Acelerael 
proceso de recuperacion muscular evitando el estresy la fatiga. 
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Accesorios: 



Equipo Ultratone™ Meditone Pro 

10 Cables Ultratone™ Biopticos 

Activador Maestro 

80 Electrodos Ultratone™Autoadhesivos 

Manual de instrucciones 

Material Promocional Ultratone™ 



En el Peru, Ultratone es: 
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Calle Los Antares 255-265 Surco 

Telf: (511) 271-6391 / (511) 271-9859 

Telefax: (511) 273-0393 Nextel: 837*2153 






